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Oswiadczenie:

Oznaczenia modeli aparatow stuchowych omdéwionych w niniejszej instrukciji: BE70, FCC ID: X26BE70, IC
6941C-BE70; LO85, FCC ID: X26L.085, IC: 6941C-LO85. Lista wszystkich modeli znajduje sie na stronie 10.
Urzgdzenie spetnia wymogi czesci 15 przepisow FCC i ICES-003 z przepiséw IC

Uzytkowanie urzadzenia moze nastgpi¢ pod dwoma warunkami: (1) urzadzenie nie moze powodowac
szkodliwych zaktdcen i (2) urzadzenie musi akceptowac wszelkie odbierane zaktdcenia, w tym zaktdcenia
mogace spowodowac niepozadane dziatanie. Uwaga: niniejsze urzadzenie zostato przetestowane
i odpowiada normom klasy B dla urzadzen cyfrowych, stosownie do czesci 15 przepiséw FCC.

Przeznaczeniem tych ograniczen jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami
w miejscach zamieszkatych. Niniejsze urzadzenie wytwarza, wykorzystuje i moze wypromieniowywac fale
o czestotliwosci radiowej oraz, jesli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest uzytkowane niezgodnie
z instrukcja producenta, moze powodowac zaktdcenia w tacznosci radiowej. Nie ma jednakze gwaranciji,
ze wymienione wyzej zakidcenia nie wystapig w konkretnej instalacji. Jesli urzadzenie powoduje zaktdcenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co mozna stwierdzi¢ wytaczajac i wigczajac je, uzytkownik powinien
podjac probe przeciwdziatania im, odwotujac sie do jednego lub kilku ponizszych sposobow:

Zmienic¢ kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorcze;.

Zwiekszy¢ odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktdrego dotaczony jest odbiornik.
Poprosi¢ o pomoc sprzedawce lub doswiadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wszelkie zmiany i modyfikacje wprowadzone do niniejszego urzadzenia, moga spowodowac uniewaznienie
upowaznienia uzytkownika do uzytkowania urzadzenia.
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Zastosowanie:

Aparaty stuchowe na przewodnictwo powietrzne to przenosne urzadzenia wzmacniajgce dzwiek, majace
za zadanie kompensowac ubytki stuchu. Ich podstawowa zasada dziatania jest odbieranie, wzmacnianie
i przekazywanie dzwigkdéw na btone bebenkowa osoby z ubytkiem stuchu.

Produkty bez funkcji bezprzewodowej sg przeznaczone do sprzedazy na catym swiecie. Produkty
z funkcja bezprzewodowa sg przeznaczone do sprzedazy w krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Produkty sa zgodne z nastgpujacymi normami:

Unia Europejska: urzadzenie spetnia zasadnicze wymogi Zatacznika | do Dyrektywy Rady 93/42/ EWG,
a takze zasadnicze wymogi i inne stosowne zapisy Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE).

Deklaracja zgodnosci znajduije sie na stronie www.resound.com

USA: FCC CFR 47 Part 15, podpunkt C

Inne stosowne migdzynarodowe wymagania krajow spoza UE i USA. Nalezy zwrdcic sie do stosownych
przepiséw lokalnych.

Kanada: aparaty te sa certyfikowane zgodnie z przepisami IC

Japonskie Przepisy Radiowe oraz Zgodnosc z Japoriskim Prawem Komercyjnej Telekomunikacii.

To urzadzenie ma udzielonga zgode na podstawie ustawy o Japoriskim Radiu i Japoriskim Prawie
Komercyjnej Telekomunikacji. Urzadzenie nie powinno by¢ modyfikowane (inaczej przyznana licencja
stanie sie niewazna).

Patenty: US 7,593,537 US 8,00,849

ReSound jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN ReSoun d A/ S



Zastosowanie generatora szumu TSG

Modut TSG nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami lekarza, audiologa lub protetyka stuchu. W celu
unikniecia trwatego uszkodzenia stuchu, codzienne maksymalne uzytkowanie zalezy od poziomu gtosnosci
generowanych szumaow.

W przypadku pojawienia sie skutkdw ubocznych uzytkowania generatora szumow, takich jak zawroty
gtowy, nudnosci, boéle gtowy, spadek funkcji stuchowych lub wzrost percepcji szumu w uszach, nalezy
natychmiast zaprzestac¢ korzystania z generatora szumow i zasiegna¢ porady lekarskie;j.

Grupa docelowa uzytkownikow TSG to osoby powyzej 18 roku zycia. TSG moze by¢ uzywane przez dzieci
powyzej 5 roku zycia. Jednakze dziecii osoby uposledzone umystowo wymagaja szkolenia przez lekarza,
audiologa, protetyka stuchu lub opiekuna w zakresie wktadania i wyjmowania aparatu z TSG z ucha.

Wazna informacja dla potencjalnych uzytkownikéw generatora szuméw TSG
Generator Szumoéw to urzadzenie elektroniczne przeznaczone do generowania szumow o wystarczajacej
intensywnosci i przepustowosci aby maskowac szumy uszne. Jest takze uzywane do pomocy w styszeniu
dzwigkow otoczenia oraz mowy.

Dobra praktyka zdrowotna wymaga aby osoba z rozpoznanym szumem usznym miata zaswiadczenie
wydane przez lekarza otolaryngologa, audiologa. Celem wydania takiego zaswiadczenia lekarskiego jest
zapewnienie, ze wszystkie mozliwe medyczne sposoby leczenia szumow usznych sg rozpoznane i byty
stosowane w leczeniu przed zastosowaniem generatora szumow TSG. Generator szumow jest narzedziem
do generowania szumoéw, ktdre sa uzywane z odpowiedniego zalecenia i/lub w programie leczenia szumow
usznych, oraz aby przyniesc ulge cierpigcym na szumy uszne.



Wstep

Gratulujemy zakupu nowego aparatu stuchowego. Innowacyjna technologia i filozofia projektowania firmy
ReSound oraz prawidtowe ustawienie aparatu przez protetyka stuchu, uczynia styszenie przyjemnym
doswiadczeniem. Aparaty stuchowe umozliwiaja ponowne styszenie dzwiekow od lat niestyszanych
z powodu ubytku stuchu. Doswiadczenie i pozytywne nastawienie sg waznymi czynnikami podczas nauki
korzystania z aparatdow stuchowych. Paristwa aparat stuchowy ReSound zostat dopasowany do Panstwa
ubytku stuchu i indywidualnych potrzeb. Niektorzy ludzie szybko przyzwyczajaja sie do noszenia aparatu
stuchowego i doswiadczania nowych dzwiekdw; innym moze to zajac nieco wiecej czasu.

Prosimy doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje, aby w petni méc korzysta¢ z udogodnien, jakie daje
aparat stuchowy. Wiasciwa opieka, obstuga i uzytkowanie aparatu stuchowego zagwarantuje wieloletnig
pomoc w lepszym komunikowaniu sie. W przypadku pytan, prosimy skontaktowacé sie z Panstwa
protetykiem stuchu.

Model aparatu stuchowego:

Model BTE (77), wielkos¢ baterii 13
Model Power BTE (788) wielkos¢ baterii 13

Rozmiar dzwigkowodu:
Rozmiat koputki
Numer seryjny lewego aparatu:

Numer seryjny prawego aparatu:
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Aparaty Zauszne BTE (typ BE 70) z FCC ID X26BE70, numerem
IC 6941C-BE70 i baterig #13 sa dostepne w nastepujacych
wariantach: LS977-DW,LS777-DW, LS577-DW

Aparaty za uszne BTE (typ LO 85) z FCC ID X26L0O85, numerem
IC 6941C-LO85 i bateria 13 sa dostepne w nastepujacych
wariantach: LS988-DW,LS788-DW, L.S588-DW

Numer identyfikacyjny dla modeli BE70 oraz LO85 mozna znalez¢
W migjscu 0znaczonym numerem
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przycisk programow 1 4
Komora baterii oraz przetgcznik On/Off
Wyjscie dZzwieku

WIlot przedniego mikrofonu

Wiot tylnego mikrofonu

Potencjometr

Bezposrednie wejscie audio (DAI)
Wskaznik Lewy/Prawy (Lewy=Niebieski/
Prawy=Czerwony)

Blokada komory baterii (opcja)

Model (w komorze baterii)

Producent

Numer seryjny

Rozek

Whktadka uszna i dzwigkowod

Cienki dzwigkowdd (Thin Tube)
Koputki/wktadka Traditional fitting

a. Koputka otwarta (earmold and tube) B—16a

b. Koputka-tulipan

8/9

15
Open fitting
(Thin Tube and dome)

c. Mikro-wktadka
14




Pierwsze kroki
Wigczanie/wytaczanie

1. Po zamknieciu komory baterii, aparat stuchowy uruchomi sie na programie domysinym.
2. Aby wylaczy¢ aparat stuchowy nalezy otworzy¢ komore baterii. Do otwarcia komory baterii mozna uzy¢
paznokcia.

SmartStart

Aparat stuchowy moze by¢ wtaczony po zatozeniu go na
ucho. Jesli chcesz uruchomi¢ go przed zatozeniem Twdj
protetyk stuchu moze aktywowa¢ funkcje SmartStart.
Funkcja ta opdzZnia moment uruchomienia urzadzenia po
zamknieciu komory baterii. Przy wtaczonej funkcji SmartStart
kazda sekunda opdZnionego uruchomienia oznaczona
bedzie sygnatem dzwiekowym.
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Wktadanie/wymiana baterii

1. Calkowicie otwdrz komore baterii za pomoca
paznokcia. Usun zuzytg baterie jesli jest w $rodku.

2. Przygotuj nowa baterie (patrz strona 6 aby
zapozna¢ sie z bateriami uzywanymi w Twoim
aparacie stuchowym). Zdejmij folie ochronng
i odczekaj dwie minuty aby bateria sie uaktywnita.

3. Umies¢ baterie w komorze zwracajac uwage na
wiasciwe potozenie biegundw.

4. Delikatnie zamknij komore baterii.

@ Wskazowka:

Zawsze uzywaj nowych baterii cynkowo-powietrznych o okresie przydatnosci do uzycia minimum
1 rok.

2. Pamietaj aby wytaczy¢ aparaty zawsze gdy nie sa uzywane. Pomoze to zmniejszy¢ niepotrzebne
zuzycie baterii.

3. Zdejmij plaster zabezpieczajacy z baterii i pozwdl jej napetni¢ sie powietrzem przez 2 minuty przed
uzyciem.

4. Jesli aparat stuchowy czesto traci potaczenie z akcesoriami ReSound Unite skontaktuj sie ze swoim
protetykiem stuchu i popros o liste baterii 0 niskiej opornosci.



Sygnalizacja stabej baterii

Protetyk stuchu moze ustawic¢ aparat w taki sposob, aby za pomoca sygnatu dzwiekowego ostrzegat o stabej
baterii. Gdy bateria bedzie juz staba aparat zmniejszy swoja gtosnosc i wyemituje melodie ostrzegawcza.
Sygnat ten bedzie sie powtarzat co 15 minut, po czym urzadzenie automatycznie sie wytaczy. Zalecamy
posiadanie przy sobie zapasowych baterii.

Sygnalizacja stabej baterii (tylko gdy sparowane z akcesoriami
bezprzewodowymi)

Aktywne korzystanie z akcesoriow ReSound Unite (Pilot RC 2, Phone Clip+, Unite TV 2 i Mini Mikrofon)
obcigza baterie aparatu stuchowego w wigkszym stopniu, niz w sytuacji, gdy aparat stuchowy pracuje
samodzielnie; dtugosc pracy baterii jest Scisle uzalezniona od intensywnosci korzystania z akcesoriow
bezprzewodowych. W momencie, gdy bateria wyczerpie sie do poziomu uniemozliwiajacego korzystanie
z ReSound Unite TV 2 i Phone Clip+ aparat stuchowy wyemituje dwie sekwencje dzwiekdw o obnizajace;j
sie wysokosci. Od tego momentu, nie bedzie mozliwe korzystanie z ReSound Unite TV 2 ani Phone Clip+.
Pilot RC 2 bedzie dziata¢ jak dotychczas.

W momencie, gdy bateria wyczerpie sie do poziomu uniemozliwiajgcego korzystanie ze zdalnego

sterowania, aparat stuchowy ponownie wyemituje dzwieki o obnizajacej sie wysokosci. Aparat stuchowy
bedzie dziata¢ jak dotychczas. Po wtozeniu nowej baterii, akcesoria wznowia prace.
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Zaktadanie/zdejmowanie aparatu stuchowego
Zaktadanie (wktadka indywidualna)

1. Przytrzymaj wktadke kciukiem i palcem wskazujacym a nastepnie
umies¢ wyjscie dZzwieku w kanale stuchowym.

2. Przytrzymaj wktadke kciukiem i palcem wskazujgcym a nastepnie
umies¢ wyjscie dzwieku w kanale stuchowym. Poruszaj gorng czescia
wkiadki w przod i w tyt aby jej koncowka schowata sie za fatdem skory
nad Twoim kanatem stuchowym.

3. Poruszaj wkfadka w gore i w dot, po czym delikatnie nacisnij, aby
upewnic sie, ze zostata prawidtowo umieszczona w uchu. Otwieranie
i zamykanie ust moze utatwic zaktadanie wktadki.

4. Upewnij sig, ze aparat stuchowy znajduje sie za uchem.

Eksperymentujac mozna znalez¢ tatwiejsza metode zaktadania. Prawidtowo
zatozony aparat stuchowy jest dopasowany i nie jest przyczyna dyskomfor-
tu. W przypadku wystapienia podraznienia uszu spowodowanego nosze-
niem aparatu stuchowego, prosimy skontaktowac sie z protetykiem stuchu.
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A Nigdy nie nalezy samodzielnie probowac¢ modyfikowac ksztattu aparatu stuchowego, wktadek RIE
lub stuchawek.

EJ Wskazowka: Pociggniecie drugg reka za czubek ucha w kierunku do tytu moze utatwic zaktadanie
aparatu.

Zdejmowanie (indywidualne wktadki uszne)
1. Przytrzymaj czes¢ wkiadki usznej znajdujaca sie przy zewnetrznej czesci ucha.
2. Pociagnij wktadke od siebie, jednoczesnie obracajac ja do przodu.

3. Jesli napotkasz trudnosci ze zdejmowaniem aparatu stuchowego skontaktuj sie ze swoim protetykiem
stuchu.
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Zakladanie (koputki/indywidualne wktadki uszne z cienkimi dzwiekowodami)

1. Chwy¢ diwigkowdd w miegjscu zgigcia i wecisnij
koputke w kanat stuchowy. Koputke nalezy umiescic
gteboko w uchu, tak zeby dzwigkowdd znalazt sie na
tej samej plaszczyZnie co glowa.

2. Wazne jest, aby dz?wigkowdd i koputka doktadnie
przylegaty do ucha.

3. Jezeli nie widzisz dzwigkowodu stojac w pozycji
naprzeciw lustra, oznacza to, ze koputka jest
zafozona poprawnie.

A Uwaga: Nie probuj zgina¢ lub modyfikowac ksztattu dzwiekowodu.

Zdejmowanie (koputki/indywidualne wktadki uszne z cienkimi dzwigkowodami)

1. Zap dzwigkowdd miedzy kciukiem a palcem wskazujacym i wyciggnij na
wewnatrz.

2. W przypadku indywidualnych wktadek usznych z cienkimi dzwigkowodami,
ciggnij wktadke ciggnagc za uchwyt do wyjmowania.

3. Jesli napotkasz trudnosci ze zdejmowaniem aparatu stuchowego
skontaktuj sie ze swoim protetykiem stuchu.
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Uzytkowanie aparatu stuchowego
Regulacja gtosnosci (opcja)

Kontrola gtosnosci pozwala zwigkszac lub zmniejsza¢ gtosnosc aparatu stuchowego.

1. Aby zwiekszy¢ gtosnosé nacisnij gorna czesc regulatora gtosnosci.

2. Aby zmniejszy¢ gtosnosc nacisnij dolng czesc regulatora gtosnosci.

Gdy zwiekszasz lub zmniejszasz gtosnoscé, kazdy stopiert zmiany
bedzie oznajmiony sygnatem dzwiekowym. W chwili osiagniecia
maksymalnego lub minimalnego limitu gtosnosci ustyszysz sygnat
dzwiekowy o nizszej czestotliwosci.

-

~

PS5

Jesdli masz dwa aparaty stuchowe z aktywna funkcja synchronizacji zmiany gtosnosci, regulacje w jednym
aparacie zostang automatycznie powtérzone w drugim aparacie. Gdy regulacja gtosnosci jest dokonywana
w jednym aparacie ustyszysz sygnat potwierdzajacy. Sygnat powtdrzy sie w drugim uchu.

Protetyk stuchu moze zablokowac regulacje gtosnosci jesli bedzie taka potrzeba. Regulator gtosnosci

mozna réwniez zastapi¢ ptaska zaslepka.
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Przycisk zmiany programu

W zaleznosci od doswiadczenia w postugiwaniu sie aparatami
stuchowymi, stopnia ubytku stuchu i preferencji stuchowych, protetyk
stuchu moze aktywowac dodatkowe programy. Jesli masz ustawione
wiecej niz jeden program ponizsza lista pomoze wyjasnic jak dziataja.

1
2
3
4

1. Jednorazowe nacisniecie przycisku pozwala przetaczac sie pomiedzy programami.

2. Po nacisnieciu przycisku stycha¢ bedzie jeden lub kilka krotkich sygnatdow dzwiekowych. Liczba
sygnatéw okresla, ktéry program zostat wybrany (jeden sygnat = program pierwszy, dwa sygnaty =
program drugi itd.)

3. Po wylaczeniu i ponownym wigczeniu aparatu stuchowego, urzadzenie powrdci do programu
domysinego (program pierwszy).



Jesli masz dwa aparaty stuchowe z aktywna funkcja synchronizacji zmiany programoéw, regulacje w jednym
aparacie zostang automatycznie powtorzone w drugim aparacie. Gdy zmiana programow jest dokonywana
w jednym aparacie ustyszysz odpowiednig liczbe sygnatéw potwierdzajacych w drugim aparacie.

A Tryb samolotowy

Wchodzac na pokfad samolotu lub w miejsce gdzie transmisja radiowa jest zabroniona nalezy wytaczy¢
bezprzewodowe funkcje aparatu stuchowego.

Funkcje bezprzewodowe mozna wytaczyc otwierajac i zamykajac komore baterii (trzykrotnie w czasie 10
sekund). Twdj aparat bedzie teraz w trybie samolotowym.

Po wigczeniu trybu samolotowego aparat musi pracowacé w tym trybie przez minimum 10 sekund przed
ponownym uruchomieniem funkcji bezprzewodowych. Aby je ponownie wiaczy¢ nalezy jeden raz otworzyc
i zamkna¢ komore baterii.

@ Uwaga: Po przywréceniu funkeji bezprzewodowych nalezy odczekac¢ dodatkowe 15 sekund zanim

znow otworzy sie komore baterii  z jakiegokolwiek powodu. Jesli komore baterii otworzy sie w przed
uptywem tych 15 sekund przywrécony zostanie tryb samolotowy.
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Korzystanie z telefonu

Niektorym osobom znalezienie optymalnego utozenia telefonu przy

uchu moze sprawia¢ trudnosc, w takim wypadku przydatne moga \
okazaé sie ponizsze rady: v

N

1. Telefon nalezy trzymac normalnie.

2. Telefon nalezy trzymac skierowany na gérng czes¢ ucha (blisko
miejsca, gdzie znajduja sie mikrofony aparatu).

3. Jesli pojawi sie gwizdzacy odgtos, nalezy odczekaé chwile
w tej samej pozycji, dajac czas urzadzeniu na dostosowanie sie
i wyeliminowanie sprzezenia zwrotnego.

4. Gwizdzacy odgtos mozna zmniejszy¢ oddalajac troche telefon
od ucha.

5. W zaleznosci od indywidualnych potrzeb protetyk stuchu moze
uruchomi¢ program przeznaczony specjalnie do korzystania
z telefonu.

Stuchanie radia lub telewizji

Korzystanie z radia lub telewizji nalezy zaczac¢ od kanatu informacyjnego, gdyz spikerzy z reguty méwia
wyraznie; potem mozna przetaczy¢ sie na inny program. Jesli wystgpia trudnosci w stuchaniu radia
lub telewizji protetyk stuchu doradzi wybdr bezprzewodowych akcesoriéw mogacych poprawi¢ odbidr
dzwigkdw.
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Uzywanie aparatéow ReSound z iPhone®, iPad®, i iPod touch® (ReSound
LiNX 2

ReSound Linx ? to aparat typu Made for iPhone i pozwala na bezposrednia tacznosc i obstuge przez iPhona,
iPada, lub iPoda touch. Skontaktuj sie ze swoim protetykiem stuchu, ktéry pomoze Ci sparowac i uzywac
aparaty ReSound LiNX? lub odwiedZ strone www.resound-polska.pl

Telefony komoérkowe

Aparat stuchowy zostat zaprojektowany z mysla o spetnianiu surowych standardéw IEC (International
Electromagnetic Compatibility). Pomimo tego, nie wszystkie telefony komodrkowe sg dostosowane do
wspotpracowania z aparatami stuchowymi. W zaleznosci od rodzaju telefonu i sieci komorkowej, moga
wystapi¢ zaktécenia o réoznym nasileniu.

Jesli wystapig trudnosci w uzyskaniu dobrego dzwigku
w czasie korzystania z telefonu komaorkowego, protetyk

stuchu doradzi wybdr bezprzewodowych akcesoriow
mogacych poprawié odbidr dzwigkdw. /@
PhoneNow

Funkcja PhoneNow umozliwia automatyczne przetaczenie aparatu na program telefoniczny w momencie
zblizenia stuchawki do ucha. W chwili odtozenia stuchawki, aparat stuchowy powrdci do poprzedniego
programu.

Umieszczanie magnesdw PhoneNow
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Umies¢ magnes PhoneNow na telefonie aby umozliwi¢ aktywowanie programu PhoneNow w Twoim

aparacie. Aby prawidtowo umiesci¢ magnes nalezy:

1. Doktadnie wyczyscic¢ stuchawke telefonu.

2. Przytrzymac telefon w pozycji pionowe;.

3. Umiesci¢ magnes tuz pod otworami stuchawki. Aby poprawi¢ komfort korzystania z telefonu, w razie
potrzeby mozna przemiesci¢ magnes w inne miejsce.

4. W przypadku stabszego oddziatywania magnesu PhoneNow sprobuj przemiesci¢ magnes w inne
miejsce stuchawki lub zainstaluj dodatkowe magnesy.

Korzystanie z funkcji PhoneNow
Telefonu mozna uzywac w normalny sposoéb. Krétka melodia oznajmi moment automatycznego przetaczenia
sie urzadzenia w tryb telefoniczny. Poczatkowo moze wystapic¢ potrzeba lekkiego poruszania stuchawka

w celu znalezienia jak najlepszej pozyciji, umozliwiajacej aktywacje funkcji PhoneNow i dobre styszenie
rozmowy.

’1] Uzywaj tylko srodkéw przeznaczonych do czyszczenia telefondw aby uzyskad witasciwag
przyczepnos¢ magnesu przed zamocowaniem na stuchawce.
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& PhoneNow - sSrodki ostroznosci

Magnesy nalezy trzymac poza zasiggiem zwierzat domowych, dzieci oraz 0séb o obnizonej sprawnosci
intelektualnej. W przypadku potkniecia magnesu nalezy zgtosi¢ sie do lekarza.

Magnes uzywany do wzmocnienia pola magnetycznego stuchawki telefonicznej moze zaburzaé
funkcjonowanie niektorych urzadzen medycznych i systemow elektronicznych. Nalezy zawsze trzymac
magnes lub telefon wyposazony w magnes w odlegtosci minimum 30 cm od rozrusznikéw serca, kart
kredytowych i innych urzadzen wrazliwych na pole magnetyczne.

A PhoneNow - ostrzezenia
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Zakiécenia podczas wybierania numery lub korzystania z telefonu moga wynikaé z faktu ztego
umiejscowienia magnesu na stuchawce telefonu. Aby unikna¢ tego problemu, nalezy przetozy¢ magnes
w inne miejsce na stuchawce telefonu.

Nalezy stosowac jedynie magnesy dostarczone przez ReSound.



Cewka telefoniczna (opcja)

Jesli aparat stuchowy ma taka mozliwos¢ protetyk stuchu moze aktywowacé cewke telefoniczng, ktora
bedzie dostepna jako jeden z programdéw dodatkowych. Cewka telefoniczna wychwytuje sygnat
magnetyczny i przetwarza go na dzwiek. Opcjonalny program telefoniczny moze poprawi¢ rozumienie
mowy w czasie rozmowy telefonicznej. W przypadku uzycia cewki telefonicznej moze wystgpic potrzeba
zblizenia stuchawki telefonicznej do aparatu stuchowego. W celu znalezienia najlepszego sygnatu, moze
wystgpi¢ koniecznos$¢ przesuniecia stuchawki telefonu na nieco inng pozycje.

Systemy petli indukcyjnych

Wiele miejsc publicznych, kosciotéw, teatrow i szkot jest wyposazonych w systemy petli indukcyjne;.
W sytuacji korzystania z programu cewki telefonicznej w miejscach z systemem petli indukcyjnej, dzwigk
zbierany jest bezposrednio z nadajnika, co moze poprawi¢ rozumienie mowy. W wypadku braku dzwieku
w aparacie stuchowym z uruchomiong cewka telefoniczng, w miejscu wyposazonym w petle indukcyjna,
petla indukcyjna moze nie by¢ wigczona lub moze pracowac niewtasciwie. Jezeli miejsce publiczne nie jest
wyposazone w system petli indukcyjnej, nalezy siadac jak najblizej pierwszego rzedu.

(DAI) - opcja

Bezposrednie wejscie audio (DAI) pozwala na bezposrednie potaczenie aparatu stuchowego z takimi
urzadzeniami jak TV, radio czy mikrofony co moze poprawié rozumienie mowy. Zrédto dzwieku taczy sie
z aparatem za pomoca przewodu lub bezprzewodowego systemu FM poprzez stopke audio. Stopke
podtacza sie do dolnej czesci aparatu stuchowego. Po prawidtowym podfaczeniu stopki (wyczuwalne
klikniecie) aparat automatycznie przetaczy sie w tryb DA
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Podtaczanie/Odfaczanie stopki audio/zintegrowanego FM
Podfaczanie stopki audio

1.

2.

3.

Wsun czubek stopki audio w rowek tuz powyzej baterii

i ponizej oznaczenia modelu.

Po umieszczeniu czubka w miejscu przesun reszte

stopki w strone pojemnika baterii.

Delikatnie wepnij stopke w aparat

Odllaczanie stopki audio

4. Nacisnij i przytrzymaj guzik na przedniej stronie stopki

audio.

stuchowy.

5. Delikatnie zdejmij stopke z aparatu stuchowego
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Zintegrowany FM
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& Istotne informacje o FM

e Nie nalezy uzywac dwoch nadajnikow ustawionych na tym samym kanale.

e Nie nalezy uzywaé wody ani innych ptynéw do czyszczenia stopki FM.

e Nie nalezy korzysta¢ z nadajnika FM w miejscach gdzie zabronione jest uzywanie urzadzen
elektronicznych, np. na poktadzie samolotu.

e Miej na uwadze ze sygnat FM moze by¢ odebrany i podstuchany réwniez przez inne odbiorniki.

e Przed uzyciem systemu w innym kraju nalezy skontaktowac sie z protetykiem stuchu aby upewnic sie,
ze zaprogramowany kanat moze by¢ uzywany w danym kraju.

e QOdbiornik FM moze by¢ naprawiany wytacznie przez autoryzowany serwis.
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Blokada komory baterii (opcja)

Twoje aparaty stuchowe moga by¢ wyposazone w zatrzask chronigcy dzieci przed przypadkowym
potknieciem baterii. Popros$ protetyka stuchu aby zademonstrowat Ci jak dziata blokada komory baterii
w Twoim aparacie.

Standardowa blokada komory baterii

Twdj protetyk stuchu moze zamontowac blokade komory baterii. Po zamknieciu komory baterii aparat
stuchowy moze by¢ wtgczony i wytaczony ale nie mozesz wyjac¢ baterii do momentu az komora zostanie
odblokowana.

Aby odblokowac komore baterii :
1. Uchyl komore baterii i przesun pin blokady komory
baterii popychajac go z prawej strony (patrz rysunek).

Aby zablokowac¢ komore baterii:

2. Uchyl lekko komore baterii.

3. WIidz narzedzie blokady w otwdr znajdujacy sie po lewej
stronie komory baterii i przesuri w prawo (patrz rysunek)
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@ Konserwacja i czyszczenie

Nalezy postepowac zgodnie z ponizszymiinstrukcjami, aby przedtuzy¢ trwatos¢ aparatow stuchowych:
Dbaj aby aparat byt czysty i suchy. Przetrzyj obudowe miekka szmatka lub chusteczka po zdjeciu
z ucha aby usungg¢ ttuszcz lub wilgoc. Nie wolno uzywacé wody ani rozpuszczalnikdw, poniewaz moga
one uszkodzi¢ aparat(y) stuchowy(e).

Nigdy nie zanurzaj aparatow stuchowych w wodzie lub innych cieczach, poniewaz ptyny moga
spowodowac trwate uszkodzenie aparatow stuchowych.

Unikaj nieostroznego obchodzenia sie z aparatami stuchowymi, nie upuszczaj ich na twarde
powierzchnie lub podtoge.

Nie zostawiaj aparatow stuchowych w poblizu zrodet ciepta lub swiatta stonecznego jak np. goracy
zaparkowany samochdd poniewaz nadmierne ciepto moze spowodowac uszkodzenie lub deformacije
obudowy.

Nie nalezy nosi¢ aparatu podczas brania prysznica, kapieli, w obfitych strugach deszczu lub
W zaparowanym pomieszczeniu np. w fazni parowej lub saunie.

W przypadku gdy urzadzenie ulegnie zamoczeniu lub jesli zostato wystawione na dziatanie wysokiej
wilgotnosci lub potu, aparat nalezy pozostawi¢ do wyschniecia na noc z otwarta komora baterii.
Dobrym pomystem jest umieszczenie aparatu na noc w szczelnym pojemniku razem z kapsuta
osuszajaca. Nie nalezy uzywac urzadzenia do momentu catkowitego wyschniecia. Protetyk stuchu
podpowie jakich preparatow do osuszania aparatow nalezy uzywac.

Zdejmij aparat stuchowy podczas naktadania takich rzeczy jak kosmetyki, perfumy, woda po
goleniu, lakier do wtoséw czy balsamu do opalania. Mogag dostac¢ sie do wnetrza i przyczyni¢ sie do
uszkodzenia aparatu.
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E] Codzienna konserwacja

Nalezy pamietad, aby aparat stuchowy byt czysty i suchy.

Urzadzenie nalezy czyscic codziennie przy uzyciu migkkiej szmatki lub chusteczki.
W celu uniknigcia uszkodzenia spowodowanego wilgocig lub nadmiernym
poceniem sig, zaleca sie stosowanie zestawu osuszajacego.

E] Czyszczenie wkiadek usznych

Przed czyszczeniem odczep wktadke uszng oraz dzwiekowdd od aparatu

stuchowego.
Umyj wktadke delikatnym roztworem mydta i wyptucz w letniej wodzie.
Po czyszczeniu, doktadnie wysusz wkiadke | usun pozostata wode

i zanieczyszczenia uzywajac gumowej gruszki i drucianej petelki.

@Jwaga: Dzwiekowdd wkiadki usznej moze z czasem stac sie sztywny, tamliwy
i utraci¢ swoj kolor. Aby wymieni¢ dzwigkowdd skontaktuj sie z protetykiem
stuchu.

@ Czyszczenie dzwigkowodow i koputek
Przed czyszczeniem odtacz dzwiekowdd od aparatu stuchowego poprzez
odkrecenie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

2. Przetrzyj dzwiekowdd i koputke wilgotng szmatka.

3. Aby oczysci¢ dzwiekowdd z wilgoci i zanieczyszczen przepchnij czarny
precik czyszczacy poprzez dzwiekowdd, zaczynajgc od konca przeciwnego
koputce.
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Uwaga: Dzwigkowdd i koputke nalezy wymienia¢ co trzy miesiace lub czesciej, jezeli elementy stana sie
sztywne lub tamliwe.

Jak zaktadaé koputki
Nieumiejetna wymiana koputki moze spowodowac jej pozostanie w uchu. Zalecamy aby koputki wymieniat
protetyk stuchu.

Koputki uniwersalne ReSound
1. Wepchnij nowa koputke na kotnierze znajdujace sie na dzwiekowodzie.
2. Upewnij sig, ze koputka jest wtasciwie i stabilnie przymocowana.

Koputki tulipanowe ReSound

Koputki tulipanowe montuje sie w podobny sposoéb jak koputki uniwersalne, przy czym wymagane jest tu
wykonanie kliku dodatkowych krokow. Koputki tulipanowe skfadaja sie z dwoch ,ptatkdow”. Wazna uwaga:
wiekszy ,ptatek” powinien znalez¢ sie na zewnatrz.
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1. Odciggnij wigkszy ptatek od .
dzwiekowodu. Spowoduje to jego |
wygiecie sie do przodu.

2. Wepchnij wigkszy pfatek z powrotem
na miejsce, co spowoduje, ze
znajdzie sie on nad mniejszym
Jptatkiem”.

Uzywanie aparatow ReSound z aplikacjami mobilnymi

E] Zalecane uzycie aplikacji mobilnych:

Aplikacje mobilne GN ReSound powinny by¢ uzywane z bezprzewodowymi aparatami stuchowymi GN Re-
Sound. Aplikacje mobilne wysytaja i odbieraja sygnaty z bezprzewodowych aparatéw GN ReSound poprzez
smartfon dla ktérego dana aplikacja zostata napisana.

Use with smart phone apps:

e Powiadomienia o aktualizacjia aplikacji powinny by¢ wytaczone, zaleca sie instalowanie wszystkich
aktualizacji aby upewnic sie, ze aplikacja bedzie dziatata poprawnie i bedzie aktualna.

e Aplikacji mozna uzywac tylko z aparatami GN ReSound dla ktérych zostata ona napisana a GN
ReSound nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za uzytkowanie aplikacji z innymi urzadzeniami.

e Jesli potrzebujesz drukowanego przewodnika po aplikacji skontaktuj sie z pomoca techniczng lub
odwiedz nasza strone aby pobrac taki przewodnik.’
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A Ogdlne srodki ostroznosci
Po uruchomieniu funkcji bezprzewodowej aparat wykorzystuje cyfrowo kodowane transmisje niskiej
mocy celem porozumiewania sie z innymi urzadzeniami bezprzewodowymi. Istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo, ze moze to spowodowaé zakidcenia w pracy najblizszych urzadzen
elektronicznych. W takim wypadku, nalezy odsuna¢ aparat stuchowy od takich urzadzen.

2. Jedli w czasie korzystania z funkcji bezprzewodowej wystgpia zaktdcenia spowodowane polem
elektromagnetycznym innego urzadzenia, nalezy odsungé sie od Zrédta zaktécen.

3. Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci i akcesoriow GN ReSound np. dzwiekowody i koputki.

Nigdy nie prébuj samodzielnie modyfikowac ksztattu aparatu stuchowego, wktadki lub dzwigkowodu.

5. Z aparatami ReSound mozna taczy¢ wytacznie oryginalne akcesoria ReSound.

&
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A Ogodlne ostrzezenia

1.

8.
9.
1

32

0.

W razie znalezienia obcego ciata w kanale stuchowym, podraznienia skory lub zwigkszonego
wydzielania woskowiny w czasie uzywania aparatu stuchowego, nalezy skontaktowac sie z protetykiem
stuchu.

Réznego rodzaju promieniowanie, np. powstate w czasie badan przy uzyciu rezonansu magnetycznego
lub tomografii komputerowej, moze uszkodzi¢ aparat stuchowy. Na czas poddawania sie tym i
podobnym procedurom, zaleca sie zdjecie aparatu stuchowego. Inne rodzaje promieniowania (alarmy
przeciwwtamaniowe, systemy nadzoru pomieszczen, sprzet radiowy, telefony komodrkowe itd.)
przenosza mniej energii i nie uszkadzajg aparatu stuchowego. Moga one jednak wptynac na chwilowa
jakosc¢ dzwieku lub spowodowac czasowe wydobywanie sie z aparatu stuchowego dziwnych dzwigkow.
Aparatu stuchowego nie wolno nosi¢ w kopalniach ani innych obszarach zagrozonych wybuchem,
chyba ze zastosowanie aparatu stuchowego jest tam dozwolone.

Nie pozwalaj innym osobom uzywac swojego aparatu stuchowego. Moze to spowodowac uszkodzenie
aparatu stuchowego lub zagrozi¢ stuchowi drugiej osoby.

Z uwagi na ryzyko potkniecia drobnych elementéw, dzieci lub osoby o obnizonej sprawnosci
intelektualnej powinny uzytkowac aparat stuchowy jedynie pod statym nadzorem.

Aparaty stuchowe powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcja podana przez protetyka stuchu.
Nieprawidtowe stosowanie moze spowodowac utrate stuchu.

Ostrzezenie dla protetykdw stuchu: Zaleca sie wyjatkowa ostroznosé przy wyborze i dopasowywaniu
aparatow stuchowych, ktérych maksymalny poziom cisnienia akustycznego przekracza 132 dB SPL
zgodnie z IEC 60711:1981. Moze wystagpi¢ ryzyko pogtebienia sie ubytku stuchu.

W czasie zajmowania miejsca w samolocie, nalezy pamieta¢ o wytaczeniu funkcji bezprzewodowej.
Nie wolno uzywacé aparatdw stuchowych jesli sa uszkodzone.

Zewnetrzne urzadzenia podfaczone do gniazdka elektrycznego musza spetnia¢ odpowiednie wymogi
bezpieczenstwa IEC60601-1-1, IEC 60065, lub IEC 60950-1 (potgczenie przewodowe np. poprzez HI-
PRO, SpeedLink).



@ Uwaga:

e Bezprzewodowe aparaty ReSound dziatajg w zakresie czestotliwosci 2.4 GHz - 2,48 GHz.

e Bezprzewodowe aparaty ReSound posiadaja nadajnik radiowy ktory pracuje w zakresie czestotliwosci
2,4 GHz - 2.49 GHz.

e Aby korzystac z funkcji bezprzewodowych nalezy uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriow ReSound
Unite. Dalsze wskazowki dotyczace np. parowania mozna znalez¢ w instrukcji obstugi danego
akcesorium ReSound Unite.
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Generator Szuméw TSG.
Przeznaczenie modutu TSG.

Aparaty stuchowe ReSound wyposazone sa w modut Generatora Szumoéw TSG. Jest to funkcja stosowana
przy leczeniu szumow usznych. Generator Szuméw TSG moze wytwarza¢ dzwieki dostosowane do
terapeutycznych potrzeb i osobistych preferenciji. W zaleznosci od wybranego programu w aparacie oraz
otoczenia zewnetrznego czasami moze pojawic¢ sie terapeutyczny dzwigk podobny do ciggtego lub
zZmiennego nucenia.

Instrukcja obstugi modutu TSG
Opis urzadzenia

Generator Szuméw TSG jest to urzadzenie elektroniczne, ktére wytwarza dzwieki mogace by¢ pomocne
w terapii szuméw usznych.Aparatu stuchowego nie wolno nosi¢ w kopalniach ani innych obszarach
zagrozonych wybuchem, chyba ze zastosowanie aparatu stuchowego jest tam dozwolone.

Jak dziata generator szumow TSG.

Generator Szumoéw TSG generuje zmienny czestotliwosciowo i amplitudowo szum biaty. Gtosnosc i
czestotliwose wytwarzanych szumow moga by¢ dopasowane do indywidualnych terapeutycznych potrzeb
uzytkownika wg. wskazdéwek i zalecen lekarza, audiologa lub protetyka stuchu.

Twdj lekarz lub protetyk stuchu moze ustawi¢ generowane szumy tak aby byty bardziej przyjemne i

relaksujace. DZwigki moga przypominac¢ np. szum morskich fal. Sita oraz szybkos¢ modulacji rowniez
moga by¢ dopasowane do Twoich potrzeb.
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Jesli szumy uszne dokuczaja Ci tylko w ciszy to Twdj lekarz lub protetyk stuchu moze ustawi¢ generator
szumow tak aby jego sita dziatania zwigkszata sie w takim otoczeniu. Ogdlna gtosnos¢ moze byc¢
dopasowana poprzez opcjonalny potencjometr gtosnosci. Twaj lekarz lub protetyk stuchu omdéwi z Toba
takie potrzeby.

Regulacja gtosnosci Generatora Szumow TSG

Generator szuméw ma ustawiong okreslong gtosnos¢ przez protetyka stuchu. Po wigczeniu generator
szumow bedzie miat ustawiong takg wiasnie gtosnosc. Przy wtgczeniu generatora szumow ustawiony on
bedzie on na optymalnym poziomie gtosnosci. Dlatego manualna kontrola gtosnosci przez pacjenta moze
okazac sie niepotrzebna. Jednakze istnieje taka opcja aby pacjent sam kontrolowat gtosnos¢ oraz ilosé
szumow wedtug swoich upodobarn.

Naukowy koncept do zastosowania Generatora szuméw Usznych TSG
Generator Szumow TSG jest urzadzeniem, ktéry dostarcza do ucha szumy otoczenia sprawiajac, ze szum
uszny jest trudny do odréznienia od dZzwiekdw otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Technologia przetwarzania dZwigku - cyfrowa Filtr gérnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustow
Dostepne dzwigki

500 Hz 2000 Hz
Sygnat szumu biatego, ktdy moze byc 750 Hz 3000 Hz
ksztattowany wg nastepujgcych konfiguraciji: 1000 Hz 4000 Hz
Szum biaty moze by¢ modulowany a amplituda 1500 Hz 5000 Hz
zmian gtognosci moze wynosié az 14 dB 2000 Hz 6000 Hz
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A TSG - Ostrzezenia uzytkowania

e Generator szumow TSG moze by¢ niebezpieczny jesli jest nieprawidtowo uzytkowany.

e Generator Szumoéw TSG powinien by¢ uzytkowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, audiologa lub
protetyka stuchu.

e Generatory Szumoéw TSG nalezy trzymac z daleka od dzieci i zwierzat domowych.

A TSG - Srodki ostroznosci przy uzytkowaniu

e Przy pojawieniu sig jakichkolwiek objawdw ubocznych uzytkowania generatora szumow TSG takich
jak zawroty gtowy, nudnosci, béle gtowy, zauwazalne pogorszenie stuchu lub wzrost dokuczliwosci
szumow usznych powinienes przerwac jego uzytkowanie i skontaktowac sie ze swoim lekarzem.

e Dzieci oraz osoby uposledzone umystowo wymagaja nadzoru opiekuna podczas uzywania TSG

e Kontrola gtosnosci jest tylko opcjonalna funkcja uzywang do dostosowania poziomu gtosnosci
generatora szumow TSG. Aby unikng¢ niezamierzonego uzycia przez dzieci lub osoby uposledzone
umystowo kontrola gtosnosci musi by¢ ustawiona w taki sposdb aby umozliwia¢ tylko przyciszanie
generatora.
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A TSG - Ostrzezenie dla profesjonalistow

Protetyk stuchu powinien doradzi¢ potencjalnemu uzytkownikowi generatora szumow TSG natychmiastowa
wizyte u lekarza specjalisty (audiologa) jesli stwierdzi wystepowanie jednego z ponizszych:

NO oA WD~

8.

Widoczne wrodzone lub urazowe deformacje ucha.

Drenaz ucha w ostatnich 90 dniach

Nagte pojawienie sie lub szybko postepujaca utrate stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Ostre lub przewlekte zawroty gtowy

Jednostronna nagta utrata stuchu w ciggu ostatnich 90 dni.

Mieszany ubytek stuchu rowny badz wigkszy niz 15dB przy 500Hz, 1000Hz i 2000Hz

Widoczne dowody znacznego nagromadzenia woskowiny lub obecnosc¢ ciata obcego w przewodzie
stuchowym.

Bal lub dyskomfort

A UWAGA : maksymalna moc wyjsciowa generatora szumow miesci sie w zakresie, ktory moze
spowodowac utrate stuchu wg przepisow OSHA. Uzytkownicy nie powinni uzywac generatora szumow
dtuzej niz 8 godzin dziennie gdy ustawiony jest powyzej 90dB. Powyzej tego poziomu urzadzenie nalezy
stosowac nie dtuzej niz 2 godziny dziennie. W zadnym wypadku nie wolno uzywac generatora szumow
ustawionego powyzej tych poziomow.
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A Ostrzezenia dotyczace baterii

Pomimo swoich matych rozmiardw, baterie zawieraja niebezpieczne substancje i nalezy pozbywac sie ich

we witasciwy sposob. Zalezy od tego bezpieczenstwo uzytkownika i Srodowiska. Uwaga:

° NIE prébuj ponownie tadowac zuzytych baterii cynkowo-powietrznych. Moze nastgpi¢ wyciek lub
wybuch.

. NIE probuj utylizowaé baterii przez wrzucenie do ognia.

. NIE wkfadaj baterii do ust. W przypadku potknigcia baterii moze wystapi¢ zagrozenie dla zdrowia,
dlatego nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

e Magnesy nalezy trzymac¢ poza zasiegiem zwierzat domowych, dzieci oraz osob o obnizonej
sprawnosci intelektualne;.

e Gdy aparat nie jest uzywany przez dtuzszy czas wyjmij z niego baterie aby unikng¢ wylania.
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A Oczekiwania wzgledem aparatu stuchowego
Aparat stuchowy nie przywréci normalnego styszenia, nie zapobiegnie jego pogorszeniu lub nie poprawi
uszkodzenia stuchu wynikajagcego z czynnikdw biologicznych. Zaleca sie aby$ konsekwentne stosowat

aparaty stuchowe. W wiekszosci przypadkow rzadkie stosowanie aparatow nie pozwala na osiagniecie
petni korzysci.

Korzystanie z aparatu stuchowego jest tylko czescia rehabilitacji stuchu i moze wymagac¢ uzupetienia
treningiem stuchowym lub wspierania sie czytaniem z ruchu ust.
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Rozwiazywanie probleméw

OBJAW PRZYCZYNA

Aparat nie jest wtgczony

Wytadowana bateria

Brak dzwieku
Nie mozna zamkna¢ pokrywy baterii
Zatkany filtr przeciw woskowinowy
Niewtasciwe umieszczonie wktadki
Zapchana wktadka lub koputka
Zapchane wyjscie dzwieku

Cichy dzwiek

Zmiana wrazliwosci styszenia
Nadmiar woskowiny

Gtosnos¢ ustawiona na zbyt niskim poziomie
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MOZLIWE ROZWIAZANIA

Witacz aparat zamykajgc komore baterii

Wymien baterie

Zatoz prawidtowo baterie

Wymien filtr lub skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Ponownie, ostroznie zatdz aparat stuchowy

Wyczysc wkiadke, wymien koputke lub filtr przeciw woskowinowy
Wymien filtr przeciw woskowinowy lub skontaktuj sie z protetykiem stuchu
Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Zwieksz gtosnoscé za pomoca potencjometru lub skontaktuj sie z protetykiem stuchu
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Rozwiazywanie probleméw

OBJAW PRZYCZYNA

Niewtasciwie zatozona wktadka
Nieprawidtowo zatozona koputka

Nadmierne gwizdanie/ NG Er BeE etiny

SRradRAEle AUTCHURD Redukcja sprzezenia zwrotnego moze wymagad regulacii

Uszkodzony lub zuzyty dzwiekowod
Luzny cienki dzwigkowdd (Thin Tube)
Staba bateria

Dzwiek znieksztatcony/ Nieprawidtowo dopasowana wktadka lub koputka

nieczysty Aparat stuchowy jest uszkodzony
Aparat wymaga regulacji

Funkcje bezprzewodowe

nie dziatajg Mozliwa przyczyna - Aparat pracuje w trybie samolotowym

* Jesli pojawity sie inne problemy nie wymienione w tym przewodniku skontaktuj sie ze swoim protetykiem stuchu.
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MOZLIWE ROZWIAZANIA

Ponownie doktadnie zatdz wktadke

Ponownie zatéz koputke

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Wymien dzwiekowdd lub skontaktuj sie z protetykiem stuchu
Wymien baterie

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Skontaktuj sie z protetykiem stuchu

Otworz i zamknij komore baterii jeden raz.
Bezprzewodowos¢ uruchomi sie po 10 sekundach.
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Gwarancja i naprawy

Firma ReSound udziela gwarancje na aparaty stuchowe, obejmujaca wady fabryczne i materiatowe, opi-
sane w karcie gwarancyjnej. Polityka serwisowa firmy ReSound gwarantuje zapewnienie funkcjonalnosci
nie mniejszej niz ta, ktoérg posiadat oryginalny aparat stuchowy. Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ o nazwie
Global Compact, firma ReSound podejmuije sie dokonac tego zgodnie z dobrymi praktykami dotyczacymi
ochrony srodowiska. Z tego powodu, wytaczng decyzja ReSound, aparat stuchowy moze zostac zastgpiony
nowym urzgdzeniem lub urzgdzeniem wyprodukowanym przy uzyciu nowych czesci lub czesci uzywanych
w dobrym stanie, albo naprawiony przy uzyciu czesci nowych lub czesci uzywanych w dobrym stanie.

Okres gwarancji na aparat stuchowy wyszczegdlniony jest na karcie gwarancyjnej dostarczonej przez pro-
tetyka stuchu.

Jezeli aparat stuchowy ReSound wymaga naprawy skontaktuj sie z protetykiem stuchu w celu uzyskania
pomocy. W przypadku nieprawidtowego dziatania aparatu stuchowego ReSound, musi on by¢ naprawiony
przez wykwalifikowanego technika. Samodzielne préby napraw, modyfikaciji lub otwierania obudowy moga
skutkowac uniewaznieniem gwaranciji.

Informacje o temperaturze, transporcie i warunkach przechowywania

Aparaty stuchowe GN ReSound poddane zostaty poddane testom w roznych temperaturach i warunkach
wilgotnosci, w zakresie od -250C do +700C, zgodnie ze standardami branzowymi i wewnetrznymi. W
czasie transportu i przechowywania, temperatura nie powinna przekroczy¢ wartosci pomigedzy -200C i
+600C a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekroczy¢ wartosci 90% (przez ograniczony czas). Zalecane
cisnienie powietrza: pomiedzy 500 a 1100 hPa.
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Zwro¢ uwage na informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi

OSTRZEZENIE wskazuje na sytuacje, ktéra moze spowodowad powazne obrazenia
UWAGA wskazuje na sytuacje, ktéra moze spowodowac niewielkie lub srednie obrazenia.

E] Porady dotyczace lepszego korzystania z urzadzenia.

(@)

ReSound Linx? jest kompatybilny ziPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone
5¢, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPad mini 3, iPad mini
2, iPad mini z wyswietlaczem Retina, iPad mini oraz iPod touch (5tej generacii)
z systemem iOS 7.x lub nowszym.

Logo firmy Apple, iPhone, iPad i iPod touch sg znakami towarowymi Apple
Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Wyposazenie obejmuje przekaznik radiowy

E] Made for iPhone oznacza, ze urzadzenie zostato zaprojektowane aby
potaczy¢ sig bezposrednio do telefonu iPhone i posiada certyfikat w zakre-
sie spetnienia standardéw jakos$ci Apple. Apple nie odpowiada za dziatanie
tego urzadzenia lub jego zgodnos$¢ z normami bezpieczenstwa. Nalezy
pamietac, ze stosowanie tego urzgdzenia z iPhone moze mie¢ wptyw na
wydajnosc sieci bezprzewodowej.

BliPod [JiPhone [JiPad

ad-e for :l] A )
|

W celu utylizacji swojego aparatu stuchowego
skonsultuj sig ze swoim protetykiem stuchu.
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Notes
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Producent

ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 11 11

Fax: +45 4575 11 19
www.resound.com

CVR no. 55082715

DYSTRYBUTOR W POLSCE
GNP Magnusson

Aparatura Medyczna Sp. z 0.0.

Al. Obroncow Tobruku 1/1,
10-092 Olsztyn

Tel./fax: +48 89 651-06-80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl

Wszelkie problemt zwigzane z Europejska Dyrektywa dot. Urzadzen Medycznych
93/42/EEC lub Dyrektywa Rady 1999/5/EC odnosnie koricowych Urzadzer Ra-
0297 diowych i Telekomunikacyjnych powinny by¢ kierowane do ReSound A/S

ReSound

rediscover hearing
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