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Aktywuj zdalne dopasowanie

.
J a k p rZ e p rO \/\/ ad Z | C 1. Z ekranu Pacjent, w dolnym wierszu nawigacyjnym menu, wybierz Asystent ReSound.

2. Kliknij na "Wt" aby aktywowac Zdalne Dopasowanie.
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Podtacz aparaty stuchowe do programu ReSound Smart Fit. Z ekranu Profil Pacjenta potgcz sie z Ustuga GN Online.
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1. Wprowadz swoja nazwe uzytkownika i hasto przypisane do loginu protetyka w Ustudze GN Online.
2. Po zalogowaniu nazwisko protetyka pojawi sie w prawym goérnym rogu ekranu dopasowania.
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Zgoda Pacjenta
1. Kliknij "Rozpocznij Zgode"
@ Patient Consent Needed

The sharing of health information needs patient consent every 12 months. Please read the document below and
click continue.

Introduction o

The purpose of this document is to allow you to take full advantage of all the features and functionalities i your hearing instruments
mamifactured by GN Hearing. To realize all the benefits from these advanced hearing instruments, your hearing care professional and GIN
Hearing must be able to receive and handle information related to your hearing loss via the GN Online Services.

When using the GN Online Services, information related to your hearing loss will be transmitted to enable direct communication, remote fine
tuning and other services that enable you to hear more, do more and be more.

It is required by law that the mamufacturer of your hearing instruments. GN Hearing. and vour hearing care professional recefve a consent from
you prior to processing your personal i ion. All your 1 ion will be handled carefully. securely, and in accordance with the law. If
you wish to review your personal information, or should you later wish to withdraw your consent, this can be done at any time. Details on
information collection and purposes for processing are inchided below.

Declaration of client consent to s

E Print Consent

Start Consent 1

Reject & Save

2. Kliknij na "Zgoda" na kazdej stronie.
@ Patient Consent Needed

The sharing of health information needs patient consent. Please check the box below and continue saving.

Accept and agree to the items identified, described and contained in SECTION ONE below
SECTION ONE

| consent to my Hearing Care Professional's disclosure to Manufacturer and onward transfer of the
personal information in accordance with the description in the previous sections, including, but not limited
to, types of personal information (incl. hearing impairment and other health information), purposes,

recipients, etc. until | withdraw my consent to the disclosure or it lapses under applicable local laws:

I release my Hearing Care Professional from his/her obligation to maintain medical confidentiality
within the boundaries of this consent form.

| agree to the processing of my personal information, including health information, and to the
processing of uniquely identifying information (if any) for the following purposes and on the terms

described in the "Privacy Information” section:

i) Processing and handling my remote request for remote fine tuning of my hearing instrument

3. Aby wystac tres¢ zgody mailem podaj imie i nazwisko oraz adres e-mail pacjenta.
Jesli pacjent nie ma adresu e-mail mozna uzy¢ adresu e-mail protetyka stuchu.
Kliknij na przycisk "Wydrukuj zgode"aby wydrukowac kopie dla pacjenta. Zalecamy
aby podpisang kopie trzymac réwniez w kartotece pacjenta.

@ Patient Consent Summary

Please print and sign the document below. This should be kept in the Hearing Care Professionals records.

First Name: | Remote Last Name: ‘ Patient [Patient Email: ‘ ) 3

A

Introduction

The purpose of this document is to allow you to take full advantage of all the features and functionalities in your hearing instruments
mamifactured by GN Hearing. To realize all the benefits from these advanced hearing instruments, your hearing care professional and GN
Hearing must be able to receive and handle information related to your hearing loss via the GN Online Services.

‘When using the GN Online Services, information related to your hearing loss will be transmitted to enable direct communication, remote fine
tuning and other services that enable you to hear more, do more and be more.

Tt is required by law that the mamufacturer of your hearing instruments, GN Hearing, and your hearing care professional receive a consent from
‘you prior to processing your personal information. All your information will be handled carefully, securely, and in accordance with the law. If
you wish to review your personal information. or should you later wish to withdraw your consent. this can be done at any time. Details on
information collection and purposes for processing are included below.

Declaration of client consent to v

E Print Consent

Przesun ikone chmury do paska zadan

Aby wiedzie¢ kiedy pojawiajg sie nowe zgtoszenia o zdalne wsparcie od pacjentéw, pomaranczowa

ikona chmury danych powinna by¢ widoczna.

1. Kliknij na strzatke w pasku zadan aby pokazac ukryte ikony.

2. Pojawi sie okno w ktérym zauwazysz pomaranczowg ikone Ustug GN Online.

3. Kliknij i przeciggnij ikone chmury do paska zadan.

4. Teraz ikona chmury bedzie widoczna w pasku zadan, tak jak na rysunku ponizej.
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4. Pacjent odpowiada na kilka pytan o swoim stuchu oraz stanie technicznym swoich aparatow stuchowych.

Wygy{an |e p ros by O Zd atn € W5 parC|e L ap U kaC_J | 5. Z menu moze wybrac jeden z kilku problemow z dzwiekiem, ktére moga dotyczy¢ jego zgtoszenia.
ReSound Smart 3D

. . . . . . . Request assistance >< 4 Request assistance X 5
Pacjent z aparatami ReSound Smart Hearing, z aktywna funkcja zdalnego dopasowania, moze wystac sesse -—eee
BEFORE WE BEGIN DEFINE YOUR PROBLEM

ze swojej aplikacji ReSound Smart 3D zgtoszenie z prosbg o pomoc. Ponizej znajduje sie opis tej procedury.

ve can help you with this service, Please check the problem(s) you are

15 If you're experiencing any of the experiencing, Add your own description on the
last page
Yes Mo QO Tooloud
Pacjent wykonuje regulacje w aplikacji ReSound Smart 3D. Has your hearing changed? O® O Teosot
O Muffled, unctear

Pacjent sam moze dokonac zmian w ustawieniach swoich aparatow stuchowych w aplikacji ReSound Smart 3D.
1. W tym przyktadzie pacjent dokonat zmiany ustawien w programie Restauracja.

ing aid broken or O ®

() Extranoise, whistling, static

@ Too sharp, tinny, or shrill

2. Pacjent skorzystat z Korektora DZwieku aby zwiekszy¢ styszenie niskich czestotliwosci Isthere aproblemwiththefitel (O @
(Niskie) oraz zredukowac styszenie wysokich czestotliwosci (Wysokie) w srodowisku takim jak np. restauracja. el e (O The sound fluctuates o cuts in and out
Pacjent ustawit tez redukcje hatasu na Silna. O other

3. Pacjent uznat te zmiany ustawien za korzystne i chciatby aby takie zmiany zostaty na state
zapisane w programie Restauracja.

Next (2 (©) Previous Next (3)

Szczegoty dotyczace zgtoszenia

1. Pacjent okresla w jakich srodowiskach albo sytuacjach pojawiajg sie problemy ze styszeniem.
2. Okresla jak powazny jest to problem, ktérego ucha dotyczy oraz na ktérym programie sie pojawia.

Request assistance x —I Request assistance ¥4 Request assistance X 2

- e —— l —
WHEN IS IT OCCURRING? HOW SEVERE IS THE PROBLEM? HOW SEVERE IS THE PROBLEM?
Please check when the preblem occurs. Add your
own description on the last page & Hearing aid

an Anncyng unusable
O Allthe time
O In certain environments WHICH SIDE IS THE PROBLEM ON? WHICH SIDE IS THE PROBLEM ON?
@ With specific sounds @ ? f]j F? @ ﬁ?
Loud sounds: clanging dishes or l Left ‘ Both ‘ l Right | Left Right

cutlery, doors slamming, flushing water

Prosba o zdalng pomoc - pierwsze kroki Soft sounds such as keyboard clicks WHICH PROGRAMIS)? WHICH PROGRAMEY

footsteps, rustling paper

1, such as soft-spoken children
when there is no background noise [ All programs ] [ All programs ]

1. W aplikacji ReSound Smart 3D pacjent klika przycisk "Mo6j ReSound".

2. Wybiera "Zgto$ prosbe o pomoc". O Myovn voice -
3. Na ekranie wyswietli sie schemat w jaki sposdb bedzie przebiegata Zdalna Pomoc. O wind roise
My ReSound Request assistance 3
LE NN N ]
HEERING A0 TR e e M IOURRENSRe Y (@ Previous Next G (@) Previous (@) Previous Next (3

Reach out to your hearing care professional right

& ol vy hearing ak
D Fine oy twerdog 3l here. All you need to do is;
LEARNING
g, Define the problem and send
[0 Learnabout the app > =4 a request
4  Guiding tips 3 E ......................................... .
RESOUMND ASSIST
Your hearing care professional
( ';5 Request assistance ) 2 creates and sends updated @
settings. m
@ My requests and new settings T

You receive and install the
new settings on your hearing
AN,
N = o] =
= ‘ e ! e
Hesme Connectrity My ReSonnd More



Podsumowanie zgtoszenia i wystanie do protetyka stuchu Odpowiadanie na prosbe o Zdalne Dopasowanie z historii Wydarzen

1. Na ekranie wyswietli sie podsumowanie zgtoszenia gdzie pacjent moze zobaczy¢ szczegodty swojego 1. Wszystkie prosby o zdalne dopasowanie zapisywane sg w kartotece pacjenta, w zaktadce Asystent ReSound
zgtoszenia. Mogg tez nadac tytut swojego zgtoszenia oraz napisac wtasng wiadomosc. 2. Kliknij na "Dziatania" aby wybra¢ akcje do wykonania: "Rozpocznij dopasowanie zdalne" albo "Zamknij

2. Aby wystac zgtoszenie do swojego protetyka stuchu pacjent stuka w "Wyslij zgtoszenie". zgtoszenie"

3. Aplikacja wyswietli wiadomos¢ z potwierdzeniem, ze zgtoszenie zostato wystane. Jednoczesnie otrzyma 3. Kliknij na "Rozpocznij dopasowanie zdalne"
automatyczng wiadomos¢ informujaca o spodziewanym czasie oczekiwania na odpowiedz. Odpowiedz 4. Pojawi sie wiadomos¢, ze wybrana sesja dopasowania zostanie wykorzystana jako punkt poczatkowy dla sesji
jest ustawiona indywidualnie dla Twojej Firmy w Ustudze GN Online. Dopasowania Zdalnego. Aby kontynuowac kliknij na "OK".

- 5 X
Request assistance X Request assistanc i
CE— i e FILE EDIT VIEW INSTRUMENT FITTING HELP Jill Mecklenburger @
SUMHARY THANK YOU! Patient Instruments Fitting Summary Menu =
have receive r request for assstance. | Profile ReSound Assist Data Logging Education Hearing Loss Simulator
3, iy, o shrill 1 will et b . 1 ._ within 2 working deay 3 -

5: Loud sounds: clanging . f o
lery, doors stamming, e Remote Fine-tuning @
Remote Hearing Aid Update |0 - @

* Ear : Both

+ Restaurant
16 January 2017 -
REQUESTTITLE 2017 16 Assistance Request - 01:43 PM Too soft in restaurants. —
Jan Jan Action Action by Date Time
2017 (K]  Assimance Request Mew R Patient 01/18/2017 01:43 PM D 2
Too sharp, tinny, or shrill

Launching Session

PERSOMAL MESSAGE

Too tinny in restaurants. —
The fitting data (programs, gain and feature settings) in the selected session will be used
Time as the starting point for this fine-tuning session. Do you want to continue?

Too sharp in restaurants. A
! o143 PM Actions A\ T
Cance QK 4

(Start an Assist fine-tuning session ) 3

2 i i

Zobacz Kwestionariusz Pacjenta

<)

. . P . . P Sa dwa sposoby aby zobaczy¢ wypetniony i wystany przez pacjenta w aplikacji ReSound Smart 3D

Odbieranie zgtoszen zdalnego wsparcia od pacjentow Kwestionariusz Zgtoszenia
1. Na pasku bocznym kliknij na przycisk "Kwestionariusz", pod przyciskiem Rejestr Danych.

Otworzy to kwestionariusz i pozwoli na przesuwanie go na ekranie komputera w czasie

sesji dopasowania.
1. Liczba otrzymanych zgtoszen bedzie widoczna na ikonie chmury w pasku zadan. 2. Kliknij na opcje "Kwestionariusz', ktéra pojawi sie po otwarciu "Wiadomosci od pacjenta”
2. Kliknij na ikone aby rozwing¢ okno Powiadomiert GN. Jesli przyszto wiecej niz jedno zgtoszenie na ekranie w oknie "Asystent ReSound". Kwestionariusz rozwinie sie i bedzie mozna sie z nim zapoznac.

pojawi sie lista.

Powiadomienia nowych zgtoszeniach od pacjentow

3. Kliknij na "Nowe Zgtoszenie". Pojawia sie opcje: "Otworz Smart Fit" oraz "Usun z Listy".
4. Jedli wybierzesz "Usun z Listy" zgtoszenie zostanie usuniete z Panelu Powiadomien ale nadal bedzie widoczne o T it
w zaktadce Wydarzen. Wydarzenia zapisywane sg w rekordzie Pacjenta w programie Smart Fit. 1 . g _
5. Kliknij na "Otworz Smart Fit" aby od razu przejs¢ do programu Smart Fit i zacza¢ odpowiadac na wybrane R v @ ‘ ® H
zgtoszenie od pacjenta. @ (e 1 = - - - —
o Rght @ Lot e e [P
eetcted Commected || Questionnaire Q&A:
Patient \f'.fim!'
LTS6L-DRW LT961-DRW
W Taciey el i
g ) (e |
GN Notifications (] Media Player #
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B L | ; I. .. hidrem wh
Michael Drew Mew Request 3 g
1. Mecklenburger % " m et |
Today at 1:43 PM . i ale

GN Notifications @ Remote Session Summary - 04:47 PM soft in restaurants. —
Action Action by Date Time
@ In-Cffice Session Saved in cloud 1 Merkenburger 01/16/2017 04:47 PM
@ In-Gffics Session Saved in cloud 1. Meckienburger 011672017 0445 PM
.
% M IC h ae l Drew PK]  assismmnce Request New R Patient 0171672017 0L:43 PR

Open SmartFit

Message from patient:

1. Mecklenburger :
Remove from List 2




Zobacz preferowane przez pacjenta ustawienia

Jesli chcesz zobaczy¢ w jaki sposéb pacjent regulowat swoje aparaty stuchowe przy pomocy
aplikacji ReSound Smart 3D oraz jakie ustawienia byty dla niego najlepsze kliknij na "Wtacz"
obok opcji Ustawienia z Aplikacji. Znajdziesz jg w prawym dolnym rogu Ekranu Dopasowania.
1. Na ekranie Regulacji Wzmocnienia, zmiany wprowadzone przez pacjenta sg widoczne na zielono.
2. Na ekranie Ustawienia Zaawansowane zmiany wprowadzone przez pacjenta sg widoczne jako szare kropki.
3. Korekte dopasowania mozesz wykonac w oparciu o te informacje jak rowniez w oparciu o dane
z Kwestionariusza (przeczytaj "Zobacz Kwestionariusz Pacjenta" na poprzedniej stronie).
4. Po wprowadzeniu niezbednych poprawek kliknij na "Zapisz" w prawym dolnym rogu Ekranu Dopasowania.
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Przygotuj paczke do wystania

1. Po zapisaniu danych na Ekranie Dopasowania pojawi sie potwierdzenie, ze dane zostaty pomyslnie
zapisane w sesji pacjenta.

2. Kliknij "Wyslij paczke" w dolnym prawym rogu.

3. W nowym oknie mozesz wpisa¢ swojg wiadomos¢ do pacjenta. Mozesz np. napisa¢ mu
podsumowanie wprowadzonych w ustawieniach aparatow stuchowych zmian. Ponownie kliknij
na "Wyslij paczke".

Save X
* Right Instrument e Left Instrument
LTSE1-DRW MP Receiver LT961-DRW MP Receiver

Right Instrument
W Seved to Database
W Uploaded to Cloud

Left Instrument
W Saved to Database
W Uploaded to Cloud

The current fitting session has been saved.
=/ The fitting session was saved o the database

(TS| (G M;

The settings are ready to be sent...

The fing-tuned settings are ready to be sent to the patient. The patient will be able to apply the settings from his/her mobile device. using the
Smart 30 app, Use the space below to add a short message to send along with the new settings

Add message below:

Deear Michasl

Plaase try the new settings | made for you,

Bast regaeds,
|
I Mecklenburger

| Send Settings |



Potwierdzenie wystania ustawien

1. Po wystaniu paczki z nowych danymi dopasowania do pacjenta na ekranie pojawi sie
wiadomos¢ "Ustawienia wystano pomyslnie”.

2. W historii sesji dopasowania mozesz zobaczy¢ podsumowanie wykonanych dla danego
pacjenta dziatan.

Settings sucessfully sent.
2017 s Remote Session Summary - 05:35 PM Muffled, unclear —
Jan Jan Action Action by Date Time
2017 E % 4 e
Fine-tunsd Semings Accepted R Pasent Ol6/2017 0535 PM
{:) Fine-tuned Settings Downloaded to Smart 3D app R Patient 01/16/2017 0534 Ph
@ Fine-tuned Settings Saved in cloud J. Mecklenburger 01716/2017 0501 PM
=& Fine-tuned Semings Sent 1o Sman 30 2P L Meckenburgsr  OLA16/2007 D453 PM
@ Fine-tuned Settings Saved in cloud J. Mecklenburger 01/16/2017 0457 PM
Assistanice Request e R Patient 01716/2017 0453 PM

Zamykanie Zgtoszenia

Po wystaniu paczki z nowymi danymi dopasowania przejdz do historii sesji aby zamknac
zgtoszenie. W jednym czasie pacjent moze miec otwartych maksymalnie 5 zgtoszen

w aplikacji ReSound Smart 3D. Tylko protetyk stuchu moze je zamknac.

1. WejdZ do Asystent ReSound w zaktadce Profil, w rekordzie pacjenta.

2. Kliknij na "Dziatania" - w rozwijanym menu zobaczysz "Zacznij sesje dopasowania zdalnego"
oraz "Zamknij zgtoszenie"

3. Wybierz "Zamknij Zgtoszenie".

4. Wpisz wiadomos¢ do pacjenta z opisem dlaczego zgtoszenie zostato zamkniete. Kliknij "Wyslij".

- B X
FILE EDIT VIEW INSTRUMENT FITTING HELP Jill Mecklenburger &
Patient Instruments Fitting Summary Menu =
Profile ReSound Assist Data Logging Education Hearing Loss Simulator
Remote Fine-tuning
'
Remote Hearing Aid Update m @
2017 16 Too soft in restaurants. —
Jan Jan Action Action by Date Tima
2017 BX]  assictance Request Naw R Patient 01/16/2017 01:43 PM D 2

Close Request x

Message to patient: (Will appear on the app)

[ ]

o143 PM Actions A\ Reason for closing session: (will NOT appear on the app)

(1ssue Resolved
l Start an Assist fine-tuning session
( Close Request 4 ) 3

Wysytanie nowego Doktadnego Dopasowania bez wczesniejszego Zgtoszenia o Pomocy

Protetyk stuchu moze wystac¢ dane Doktadnego Dopasowania nawet jesli nie otrzymat
od pacjenta Zgtoszenia o Pomoc.

1. Otworz rekord pacjenta w programie dopasowania.

2. Upewnij sie, ze jestes zalogowany do Ustugi GN Online.

3. Wykonaj normalne dopasowanie.

4. Zapisz dopasowanie.

5. Na ekranie zapisu dopasowania wybierz opcje "Wyslij paczke".

Pacjent otrzyma paczke z danymi dopasowania dla swoich aparatow ReSound Smart 3D,
a w historii sesji pojawi sie nowa Sesja Dopasowania Zdalnego.

Odbieranie danych dopasowania
od Protetyka Stuchu

Odbieranie danych dopasowania w programie ReSound Smart 3D

1. Na ikonie aplikacji ReSound Smart 3D pojawi sie powiadomienie a w aplikacji pojawi sie plakietka na zaktadce
"Moj ReSound".
2. Na liscie "Aktywne" pojawi sie pozycja z nowymi ustawieniami do pobrania i zainstalowania. Aby wgra¢ nowe
ustawienia do aparatow stuchowych nalezy wybrac "Instaluj".
3. Po stuknieciu w "Instaluj" aplikacja wyswietli wiadomosc¢ jaka wystates do pacjenta razem z tymi ustawieniami.
4. Kliknij "Kontynuuj".

Install new settings X Install new settings X
Closed | NEW HEARIMNG AID SETTINGS
Dear Michael,
HEARING AID SETTINGS
Please try out the new setting | made for
@ | DearMicheal, o youl
Available for download 3
16 January 2017 nstall Best regards,
Jill Mecklenburger
16 January 2017
Settings update SUMMARY

New heanng aid settings from your 1
hearing care professional are avaflable.

= Too sharp, tinny, or shrill

Later 2 = With specific inds

 doors slamming,

* Restaurant

il sounds: clanging



Instalowanie nowych danych dopasowania w aparatach stuchowych ReSound Smart Hearing

1. Przed rozpoczeciem instalacji aplikacja sprawdzi stan baterii oraz jakos¢ potgczenia Blueto-
oth. Kliknij "Kontynuuj".

2. Na ekranie wyswietlg sie wazne przed instalacjg ostrzezenia. Przeczytaj je i wybierz "Start".

. Pasek postepu bedzie informowat o przebiegu instalacji.

4. Po zakonczeniu instalacji wiadomos¢ "Instalacja zakonczona" potwierdzi, ze do aparatéow
stuchowych zostaty wgrane nowe dane dopasowania.

w

Install new settings X Install new settings X
LR RN ] - e e

ARE YOU READY? BEFORE YOL! INSTALL NEW SETTINGS

Please use fresh hearing aid batteries and plug Please follow these instructions for a successiul

in your mobile device for this installation, Installation:

= Take off your hearing ads and place
them near the mobile device.

G\ —_— _— {D « Donot use the phone or any of its
apps while installing.
PLEASE BE AWARE OF THE FOLLOWING:

»  The hearing aid will turn off sound

CHECKING IF YOU ARE READY! during installation
o Biuetooths'on s Theinstallation will take about 1
minute,

@ More than 25% power on mobile

@ Hearing aid battery is not low

Conti o1

EEsaT 2

Install new settings Install new settings X
-— e —

PLEASE WAIT INSTALLATION COMPLETE
The heaning aids are retrieving information Your hearing aids are now updated with the

Przywracanie wczesniejszych danych dopasowania w aplikacji ReSound Smart

Pacjent moze przywrdéci¢ dane dopasowania, ktére miat wgrane przed zainstalowaniem
nowych ustawien. Pacjent moze wybiera¢ pomiedzy ostatnim, przestanym mu zdalnym
dopasowaniem a sesja dopasowania jakg odbyt w Twoim gabinecie.

1. Kliknij "M6j ReSound". Nastepnie wybierz "Moje zgtoszenia i nowe ustawienia".

2. Stuknij w "Przywroc¢ poprzednie ustawienia”.

3. Wybierz czy chcesz przywrdéci¢ dane z poprzedniej sesji zdalnego dopasowania
czy tez dane z dopasowania w gabinecie protetyka stuchu.

4. Przeprowadz instalacje wg krokdw opisanych wczesnie).

My ReSound Install new settings x
ﬂ Find my hearing aid
LEARNING
[ Learnabout the app >
1" Guihing tips >
RESOUND ASSIST

@ Request assistance

and installing the update,

_03

new settings.

C—@—n

Close

04

( @ My requests and new settings ) —01
©  Hearing aid software updates
= o] - )
= ~ = . :
ome  Cocewctiaty | My Resound T o1 [ Restocetn P ) °2
—_—
Install new settings Install new settings X
LR RN ]

BEFORE WE BEGIN ARE YOU READH?
Would you like to get back tor the hearing aid Please use fresh hearing ald batteries and plug
settings you had before? in your mobile device for thes installation,
You can uninstall the update and get back to
the previous hearing akd settings.
Choose the hearing aid settings you would like
toget:

PREVIOUS REMOTE HEARING AID .

SETTINGS

10 January 2017 _ Choose

—o3
HEARING AID SETTINGS FROM CLINIC CHECKING IF YOU ARE READY!
SR @ Buewothison
2 Jarnary 20017 Choosa
Q More than 25% power on mobile
@ Hearing aid battery is not low
Close Conti o4
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ReSound jest czescig Grupy GN - pioniera i Swiatowego lidera rozwiazan audio od ReSound oraz marki Jabra
produkujacej najwyzszej klasy rozwigzania telefoniczne dla zastosowan biznesowych i sportowych. Zatozony w 1869
roku zatrudnia ponad 5 000 oséb, notowany na NASDAQ OMX Copenhagen, GN sprawia, ze zycie brzmi lepiej.

Dowiedz sie, w jaki sposéb mozesz pomaoc swoim pacjentom w petni wykorzystaé¢ mozliwosci stuchu
dzieki ReSound LINX 3D na pro.resound-polska.pl, resoundpro.com

[ £] facebook.com/resoundhearing | twitter.com/resoundglobal

Producent: Dystrybutor:

GN Hearing A/S Dystrybutor w Polsce

Lautrupbjerg 7 GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z 0.0.
DK-2750 Ballerup, Al Obroncéw Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn
Denmark Tel. +48 89 651 06 80

Tel.: +45 4575 1111 biuro@resound-polska.pl

resound.com www.resound-polska.pl
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